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2. Resumo  
 
Introdução 
No mundo da medicina dentária, vários fabricantes tentam primar pela qualidade dos seus 
produtos, principalmente quando a componente estética se junta na equação. As resinas 
compostas têm sido, regularmente, alvo de estudo, acarretando constantes modificações para 
poder corresponder à alta procura de uma maior semelhança ao dente natural. 
Objetivos 
Esta investigação visa averiguar a relação entre resinas compostas de várias marcas 
comercializadas em Portugal, comparando-as em fluorescência e translucidez. Também saber a 
diferença entre resinas compostas de esmalte e dentina, nos mesmos aspetos. 
Metodologia 
 Para a realização desta investigação foram realizadas amostras de resinas compostas em 
forma de disco providenciadas por vairas marcas comercializadas em Portugal nas cores A3, B3, 
D3 de dentina, esmaltes e um bulk fill. Foi testada a translucidez com recurso a um 
espectrofotómetro e a fluorescência através de análise fotográfica em histograma de cada grupo 
de amostras. 
Resultados 
Os resultados da investigação sugerem que tanto a fluorescência como a translucidez 
variam de forma significativa consoante a marca, sendo que o esmalte atinge a melhor 
fluorescência com 2 mm de espessura, por outro lado a dentina não apresenta grandes alterações 
de fluorescência ou translucidez com a mudança na espessura da restauração. 
Conclusões 
Os resultados do presente estudo permitem concluir que, tanto a translucidez, como a 
fluorescência apresentam uma maior variação quando comparadas as diferentes marcas, e não 







Innumerous manufacturers, within the world of dentistry, spare no efforts on improving 
the quality of their products, especially when the term aesthetic takes central stage in this 
equation. Composite resins have been regularly a subject of study, in order to adapt to an ever 
rising demands for a closer emulation to the teeth natural characteristics. 
Objectives 
This research aims to investigate the relationship between composite resins from several 
brands commercialized in Portugal, comparing them in fluorescence and translucency. Also it 
aims in knowing the difference between composite resins of enamel and dentin in the same 
aspects. 
Methods 
For this investigation, samples were made in the form of composite resin discs of 
different brands commercialized in Portugal, focusing our tests on the following color pallet: A3, 
B3, D3 of dentin, enamels and a bulk fill.. A spectrophotometer was used to test the translucency 
of each sample group and photographic histogram analysis for the fluorescence test.  
Results 
The research’s result suggests that both fluorescence and translucency differ quite 
significantly depending on the brand. The enamel samples achieved the higher levels of 
fluorescence at 2 mm in thickness, on the other hand the dentin resin presented almost 
imperceptible changes in fluorescence or translucency even with all the variation in thickness 




The results of the present study allow us to conclude that both the translucency and 
fluorescence have greater variation comparing the diferent brands and not on the variation of 




- Resina Composta, Fluorescência, Translucidez, Luz Ultravioleta, Restauração  
4. Introdução  
Atualmente, a estética tem uma importância enorme na prática de um médico dentista, 
levando a que haja procura de técnicas de reabilitação oral com melhor resistência, adaptação, e 
biomimética. Posto isto, os fabricantes de resinas compostas estão sempre a tentar corresponder 
com a qualidade dos seus produtos, pois existe muita concorrência que acaba por ser de grande 
benefício para o mundo da medicina dentária estética, levando a investimentos e investigações 




Os requisitos estéticos das resinas compostas, estão intimamente relacionados com as 
interações óticas da luz com a matéria. A luz é a forma de energia eletromagnética que é visível 




As resinas compostas são a linha de atuação mais direta e económica aplicada em 
reabilitação oral podendo, se bem usadas, permitir o tratamento com melhor rácio 
qualidade/preço que se encontra atualmente no mercado. O que torna a resina composta, para 
além do preço, um material bastante procurado; é a facilidade de utilização, a grande variedade 
de formas de apresentação e os ótimos resultados do tratamento.
(3)
 
Os elementos mais importantes das resinas compostas são; a matriz resinosa (consistindo 
num monómero fluido (Bis-GMA)) que é convertido em polímero através de uma reação de 
adição após aplicação de radiação na banda azul do espectro eletromagnético, sendo a carga 
sílica, amorfa e quartzo, que fornecem a resistência á resina composta e fazem variar a sua 
viscosidade, e por último o pigmento, que vai dar a cor á resina.
(4, 5)
 
Os resultados finais do tratamento estão diretamente relacionados com as características 
visuais das resinas compostas que são: matiz, valor, croma, translucidez e fluorescência, sendo as 
três primeiras características muito estudadas. A primeira, refere-se à dimensão da cor, variando 
sob um eixo vertical, o valor é a medida de luminosidade da cor, sendo a quantidade de luz 
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refletida pelo objeto, dando também um contorno espacial, e por fim a croma debruça-se sobre a 




A translucidez das resinas compostas deriva da sua espessura, da carga, da concentração 
do pigmento e até da própria matriz da resina composta, isto varia consoante o tipo de partículas 
de carga, sendo macro, micro, nano particulado, ou hibrido, visto que o BIS-GMA, é um 
composto líquido e incolor. A fluorescência depende, não só da composição das resinas 
compostas, dos materiais fluorescentes presentes (európio, o cério e o itérbio), mas também da 
duração do estímulo ultra violeta sendo este artificial ou luz do dia.
 (8, 9)
 
 Os dentes naturais apresentam translucidez, opalescência e fluorescência, os quais devem 
ser replicados pelos materiais restauradores, a fim de alcançar o sucesso clínico. A expressão da 
cor do dente natural é dinâmica e depende da interação do esmalte, dentina e polpa com a luz 
durante os fenómenos de reflexão e refração.
(8,10)
 
Considerando estas variáveis, pretende-se com este estudo fazer uma avaliação da 
translucidez e da fluorescência de diferentes resinas compostas comercializadas em Portugal, de 
forma melhorar o desempenho do médico dentista na reabilitação dentária estética, e poder servir 





5. Material E Métodos 
 
Nesta investigação foram utilizados os seguintes materiais: 
 Câmara fotográfica Canontm 500d 
 Espectrofotómetro VITAtm Easyshade Compact 
 Lâmpada UV Phillipstm TL-D 18V BLB (340nn-400nn) 
 Suporte de câmara fotográfica 
 Suporte para a lâmpada 
 Suporte de amostras 
 Contra-ângulo 
 Brocas de polimento 
 Molde para confeção de amostras standard 
 Fotopolimerizador TECHNOFLUXtm 
 Vaselina 
 Resinas compostas das seguintes marcas comerciais 
o VOCOtm - 
 Amaris O3 
 GrandioSO A3, A3.5, B3, OA3.5 
o COLTENEtm 
 Brilliant Everglow A3/D3, A3.5/B3 
 Synergy D6 A3/D3, A3.5/B3, Enamel Universal 
o WP Dentaltm 
 Competence universal A3 
o 3Mtm 
 Filtek Supreme A3B, Enamel A3 
o DENSPLYtm 
 Ceram X A3, SDR U (Bulk Fill) 
o KURARAYtm 




Utilizou-se um espectrofotómetro (ilustração I) para análise da cor de cada resina 
avaliando-se a translucidez das resinas, recorrendo a amostras padronizadas em forma de disco 
com 5 mm de diâmetro e 1 mm de espessura, com posterior polimento com brocas montadas em 
contra-ângulo. Com o espectrofotómetro mediu-se a cor de cada amostra, assim como da 
translucidez das resinas, comparando-as entre si, numa sala escura tendo apenas iluminação de 
uma lâmpada de luz negra. A experiência consistiu na colocação das amostras no suporte, com 
três discos de esmalte e três discos de dentina alinhados e juntos, onde os esmaltes corresponde à 
mesma marca de dentina e da mesma gama, com a exceção do esmalte Amaris O3, que foi 
conjugado com a dentina A3 GrandioSO. Mediu-se com o espectrofotómetro e tirou-se uma 
fotografia, retirando depois um disco de resina, repetindo o processo até só estar um disco de 
dentina no suporte. No caso do CeramX SDRU, foi estudado em separado por se tratar de uma 
resina composta bulk fill para despiste de erros no protocolo do estudo dos resultados. 
Para avaliação da fluorescência também foi utilizado o método da escala dos cinzas  onde 
se fez um status fotográfico das amostras, seguindo determinados padrões, nomeadamente uma 
distância de 20 cm da amostra, ambiente escuro, tendo apenas iluminação de uma lâmpada de luz 
negra colocada perpendicularmente ao plano da câmara fotográfica. As fotografias obtidas foram 
alvo de transposição para a escala de cinza. Para o estudo da fluorescência, utilizou-se o 
programa Photoshop CS3 para tratamento de imagens, onde se modificou cada imagem para 
preto e branco, e inverteu-se a cor. Depois, selecionou-se a região correspondente à amostra, que 
transmite os resultados instantaneamente para o histograma, sendo que os resultados variam 
entre 0 e 255, onde 0 é branco e 255 é negro, portanto quanto menor o valor, maior é a 
fluorescência da amostra. O outro parâmetro analisado para o estudo da translucidez das resinas 
compostas foi o ΔE (variação da translucidez), que é obtido através da seguinte fórmula:  
 
- Onde “L” é a luminosidade (100 é completamente branco e 0 completamente preto), “a” 
e “b” correspondem à croma vermelho-verde e amarelo-azul respetivamente (valor positivo para 












.   
 
  
-Colocou-se resina composta e compactou-se contra a forma (Imagem 2), e 








-Obteve-se uma amostra com os bordos irregulares (Imagem 4), procedeu-se ao 







Imagem 1 Forma standard 
Imagem 2 Forma com resina 
compactada antes da 
fotopolimerização 
Imagem 3 Fotopolimerização 
da resina composta 
Imagem 4 Amostra 
irregular 





-Colocou-se as amostras num suporte próprio num local estático onde era iluminado de 
frontalmente e superiormente pela lâmpada a 10 cm da amostra, onde a câmara fotográfica 
montada num suporte estático, a 20cm das amostras, numa posição também estática, com a 










-Com a sala escura iluminou-se apenas com a luz ultravioleta, mediu-se com o 











Imagem 6 Ilustração da 
experiência visão frontal 
Imagem 7 Ilustração da 
experiência visão lateral 
Imagem 8 Ilustração da 
experiência com a lapada UV 
ativa 
Imagem 9 Exemplo de uma fotografia 





Os resultados obtidos no presente estudo, de acordo com os diferentes grupos de amostras, são 
apresentados nas respetivas tabelas (I a IV)  
Resultados do estudo da translucidez 
ΔE 1 camada 2 camadas 3 camadas 
Synergy D6 Enamel 3.0 2.7 3.0 
CeramX SDR U 2.9 3.7 4.3 
Magesty AE3 6.2 2.2 3.4 
3M Filtek E A3 8.6 10.7 8.3 
Amaris O3 8.1 10.4 12.4 
Tabela 1: média das medições do ΔE das amostras de esmalte com o espectrofotómetro + bulk fill 
 
ΔE 1 camada 2 camadas 3 camadas 
Everglow A3.5 14.3 14.0 14.2 
Everglow A3 16.3 16.2 16.3 
WP Competence A3 11.8 11.3 11.7 
GrandioSO OA3.5 18.8 18.1 17.9 
GrandioSO A3 6.5 6.9 7.1 
GrandioSO B3 5.9 6.2 5.8 
GrandioSO A3.5 6.3 6.7 6.1 
CeramX A3 11.7 11.2 11.5 
3M Filtek A3 6.6 6.1 7.2 
Magesty A3 16.4 15.8 16.5 
Synergy D6 A3.5 13.4 13.1 13.6 
Synergy A3 11.7 11.2 12.0 








Resultados da Fluorescência  
Valor histograma (0-255) 1 camada 2 camadas 3 camadas 
Synergy D6 Enamel 215.15 214.36 215.43 
CeramX SDR U 228.95 225.36 228.7 
Magesty AE3 231.21 225.28 228.28 
3M Filtek E A3 245.23 244.23 243.83 
Amaris O3 228.07 226.57 229.3 
Tabela 3: Resultados do histograma das fotografias das amostras de esmalte + bulk fill 
 
 
Valor histograma (0-255) 1 camada 2 camadas 3 camadas 
Everglow A3.5 231.5 230.6 232.6 
Everglow A3 233.01 233.20 233.25 
WP Competence A3 216.20 216.42 216.62 
GrandioSO OA3.5 238.21 238.30 238.26 
GrandioSO A3 238.40 238.52 238.6 
GrandioSO B3 237.41 237.91 238.5 
GrandioSO A3.5 237.60 237.55 237.41 
CeramX A3 239.20 239.46 239.33 
3M Filtek A3 234.24 234.22 234.24 
Magesty A3 238.93 239.12 239.33 
Synergy D6 A3.5 225.03 225.43 225.68 
Synergy A3 222.10 221.91 221.81 
Tabela 4: Resultados do histograma das fotografias das amostras de dentina 
 
Os resultados das tabelas I e II foram obtidos com o recurso ao espectrofotómetro, do 
qual foi retirado o ΔE de cada medição, foram realizadas 3 medições de cada amostra e colocou-
se, devido à pequena discrepância de valores entre medições, a média dos valores nas tabelas nos 
lugares respetivos, onde cada camada corresponde a 1mm de resina composta 
Para as tabelas III e IV, apenas se obteve um resultado por amostra, porque o histograma 
avalia os pixéis individuais da fotografia e o valor resultante é a média da cor dos mesmos. 
Tirando várias fotografias das amostras, os valores seriam sempre iguais, portanto os resultados 




A natureza da luz incidente desempenha um papel importante na determinação da 
quantidade de luz transmitida ou refletida, assim como na forma como um objeto é percebido, 
sendo que essa perceção da luz ocorre não só por causa da cor, mas também pelas propriedades 
físicas que são inerentes às ondas eletromagnéticas. Essas propriedades estão diretamente 
relacionadas com o meio ambiente e a quantidade de luz que incide sobre o objeto. Considerando 
que cada substância constituída por matéria é capaz de transmitir luz, as estruturas presentes na 




Durante a vida de um indivíduo, os dentes sofrem mudanças notáveis, marcadas pelo seu 
uso funcional ou até parafuncional. O esmalte torna-se cada vez mais mineralizado, mais suave e 
mais fino. Este aumento no teor mineral do esmalte, juntamente com a sua menor espessura, 
torna-o mais translúcido. Além disso, a dentina torna-se menos permeável como resultado da 
deposição de dentina peritubular, o que aumenta a sua saturação cromática e reduz a sua 
opacidade.
(10, 13, 14, 15, 16) 
 
O comportamento da estrutura dentária face à luz constituiu desde sempre um desafio 
para uma correta restauração dentária, uma vez que o policromatismo apresentado pelos dentes 
faz com que esta estrutura apresente diferentes tonalidades quando exposta a diferentes fontes de 
luz. Também vai alterando as suas propriedades óticas com o tempo, mudando de cor, devido á 
formação constante de dentina.
(17, 18)
  
Tendo em conta que a luz ultravioleta pode iluminar um objeto, causando a excitação 
dele e consequente fluorescência do mesmo quando num ambiente escuro, e devido à alta 
capacidade fluorescente dentária, tornou-se de extrema relevância dar atenção ao desempenho 
dos materiais estéticos utilizados para restaurações dentárias.
 (7, 18)
 Desta forma, torna-se fulcral a 
utilização de resinas compostas que se comportem de forma semelhante à estrutura dentária, 
quando sob diferentes fontes luminosas.
 (19)
 A radiação eletromagnética na região visível interage 
com um objeto através de reflexão a partir de sua superfície absorção, refração ou transmissão. 
Esses fenómenos determinam a opacidade, translucidez ou transparência de um objeto. O dente 
natural absorve luz de comprimentos de onda muito curtos para serem visíveis ao olho humano. 






A fluorescência dentária está ligada aos pigmentos fotossensíveis presentes na matriz 
orgânica da dentina, que compõe cerca de 30% da sua totalidade, sendo portanto mais 
fluorescente que o esmalte, que possui uma menor componente orgânica, Assim, o dente, após a 
absorção de radiação ultravioleta, emite luz visível aproximada à cor azul e violeta.
(19, 20)
 
A fluorescência depende da duração do estímulo ultra violeta, sendo este artificial ou da 
luz solar. Os materiais fluorescentes constituintes das resinas compostas são o európio, cério e 
itérbio. Antigamente o urânio também era um dos constituintes com o propósito de gerar 
fluorescência, mas foi descontinuado devido à sua radioatividade.
(20, 21)
  
Os dentes apresentam uma maior intensidade de poder de excitação do que todas as 
resinas compostas. Estas apresentam mais ou menos a mesma intensidade, mas dependendo da 
cor, dentro da mesma marca de resina, apresentam diferenças de fluorescência, sendo possível 
afirmar que a cor também influencia a fluorescência de cada resina. Por norma, as resinas 




Se o material é totalmente transparente, o valor de ΔE é zero. Quanto maior o valor ΔE, 
maior vai ser a opacidade real do material.
(22, 23)
 
Sendo uma propriedade ótica, com elevada relevância na área da Medicina Dentária, esta 
propriedade permite a passagem da luz e ao mesmo tempo, que esta seja dispersa de modo a que 
os objetos não sejam vistos claramente através desse mesmo material. Consequentemente 
poderia ser descrito como um estado entre transparência e opacidade completa. A translucidez é 
afetada por diferentes fatores como a espessura, as partículas de filtro, os compostos opacos e até 
a própria matriz da resina composta. Com o aumento da espessura das camadas de resina 
composta utilizadas numa restauração estética, a translucidez aumenta exponencialmente.
(22) 
 
Quando a cor da restauração é combinada com uma translucidez e fluorescência 
adequadas, a restauração pode ser realizada de forma quase idêntica à estrutura dentária 
circundante. Consequentemente, considerando a crescente procura por restaurações estéticas, as 
restaurações dentárias devem reproduzir não só a cor, mas também a translucidez e ﬂuorescência 
dos dentes naturais. A agradável aparência dentária passa pela apreciação da sombra, da forma e 





Após a análise dos resultados da tabela 1 não se verifica uma relação entre a espessura da 
camada de esmalte e a translucidez, reagindo todos de maneira diferente à variação da espessura, 
sendo mais notório uma variação de marca para marca. Posto isto o CeramX SDR U é a resina 
composta mais translúcida, provavelmente por ser apenas um bulk fill, diminuindo com o 
aumento da espessura, como era de esperar por ser um material de alta carga. Por outro lado o 
Clearfil Magesty A3, aumenta a translucidez com o aumento da espessura de 1mm para 2mm de 
forma drástica e depois diminui de 2mm para 3mm ligeiramente, ou simplesmente como a resina 
Filteck Supreme Enamel A3, que diminui a translucidez com 2 mm de espessura e volta a 
aumentar com 3 mm com variações mínimas. Não se verificou nenhum padrão com as amostras 
de esmalte. 
Relativamente às amostras de dentina, na generalidade são claramente mais opacas que as 
amostras de esmalte, como se verifica na tabela 2. No entanto as resinas da gama GrandioSO, 
nomeadamente as cores A3, B3 e A3.5, são mais translúcidas que as restantes, chegando a ser 
mais translúcidas que alguns esmaltes, por exemplo comparando com a resina Amaris O3. Estes 
resultados também demonstraram que a variação de espessura das camadas de dentina não varia 
muito no valor de ΔE, ou seja, tendo diferentes espessuras a translucidez será a mesma, havendo 
variações significativas apenas de marca para marca como se constatou na Tabela 1. Este 
resultado não é compatível com o descrito na literatura 
(21)
, podendo isto ter sido o resultado da 
utilização de uma amostra diferente, com variáveis diferentes. 
Nas tabelas 3 e 4 relativamente à fluorescência emitida pelas amostras, os valores variam 
de 0 a 255, sendo que quanto maior o valor, mais escuro, ou seja menos fluorescente vai ser, 
apenas visa comparar emissão entre resinas e não entre resinas e dentes naturais. Verificou-se 
que todos os esmaltes atingem um pico de maior fluorescência com 2mm de espessura e depois 
perdem fluorescência com 3mm, onde a Filtek Supreme A3B obteve os resultados mais baixos 
de fluorescência, ao contrário da Synergy D6 Enamel que atingiu os níveis mais altos de 
fluorescência. No entanto para as amostras de dentina, as variações de espessura não vão alterar 
significativamente a fluorescência emitida, apenas se pode referir que de todas as amostras a WP 
Competence possui a maior fluorescência das amostras de dentina, contrastando com a resina 
CeramX A3, que possui menor fluorescência. 
Esta investigação teve os seus obstáculos, nomeadamente a pouca informação disponível, 
pouco interesse de alguns fabricantes/distribuidores em fornecer amostras viáveis para o estudo, 
o que culminou em um número reduzido de amostras disponíveis para a realização do mesmo, 
19 
 
bem como apenas uma fonte de iluminação ultravioleta, nomeadamente entre os 340nn e os 
400nn de comprimento de onda.  
Atualmente a translucidez e a fluorescência são fenómenos pouco estudados no ramo da 
medicina dentária estética, sendo subvalorizados relativamente a outras características visuais, e 
deviam ser mais clarificados. Existem poucos artigos relativamente a esta temática o que prova o 
seu pioneirismo e pouca exploração. É pertinente que estes temas sejam mais desenvolvidos, 
mais estudados para o bem da componente estética da Medicina Dentária, que ainda pode crescer 
mais e ter maior impacto na comunidade, sendo a estética um dos temas mais importantes no dia-
a-dia do médico dentista e o ponto mais falado pelos próprios pacientes, mesmo do ponto de 







Comparando os resultados obtidos, pode-se concluir que o grau de variação, dos valores 
de translucidez e fluorescência, difere maioritariamente consoante as marcas comerciais em si e 
não entre as variáveis das resinas compostas, principalmente porque resinas compostas da 
mesma cor reagem de forma diferente aos estímulos externos, dependendo da marca a que 
pertencem. Relativamente à técnica restauradora, a espessura de 2mm de esmalte é muito 
importante, e para ter uma fluorescência homogénea a camada deve ter essa mesma espessura 
por toda a área da restauração. O mesmo não se verifica na camada de dentina, que não vai 
influenciar na translucidez, nem na fluorescência, apenas vai ter o seu papel nas outras 
características visuais como o valor, a croma e a matiz, sendo também a união entre o esmalte e a 
dentina que vão proporcionar à restauração o melhor resultado estético possível.  
Contudo, este estudo possui espaço para melhorar, avaliando a influência que aumento o 
tipo de iluminação fluorescente poderá ter, alargando o espectro de radiação eletromagnética, 
comparando apenas os esmaltes em separado, aumentando o número de amostras de outros 
fabricantes, assim como utilizando mais cores na escala VITA. O estudo de outras variáveis, de 
forma a poder fazer uma ponte entre a restauração e a reabilitação oral protética, estudando o 
comportamento das cerâmicas e dos zircónios face aos vários tipos de iluminação. Também se 
poderia fazer a comparação entre resinas compostas e dentes naturais, in vitro, ou até mesmo 
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Imagem 10: Exemplo das fotografias a preto e branco dentina 
 
 






Ilustração 12: Exemplo das fotografias a preto e branco com 2 mm de esmalte 
 
 








Ilustração 14: Exemplo do histograma, e o resultado assinalado na "Média" 
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